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- data di emissione 2020-05-04 Il presente certificato di taratura & emesso in base
date of issue all'accreditamento LAT N°101 rilasciato in accordo
- cliente Sarida S.r.b. ai decreti attuativi della legge n. 273/1991 che ha
customer Via Monsignor Vattuone, 9/6 - 16039 Sestri Levante (GE) istituito il Sistema Naziongle di Taratura (SNT).
- destinatario Barida S.r.l. ACCREDIA attesta le capacitd di misura e di
raceiver Via Monsignor Vattuone, 9/6 - 18039 Bestri Levante (GE) taratura, ie competenze metrologiche del Centro e
- richiesta CSA la riferibilita delle taralure eseguite ai campioni
application nazionali e internazionali delle unita di misura del
-in data 2017-11-16 Sistema Intemazionale delle Unita (SI).
date Questo cerificatc non pud essere riprodotto in
modo parziale, salvo espressa autorizzazions
scritta da parte del Centro.
Si riferisce a
Referring to
- oggetto Dispositivo di misura della velocita istantanea di
ftern veicoli This certificate of catibration is issued in compliance with
- costrutiore ELTRAFF the accreditation LAT N _101 grantsd according _ro
decrees connecled with Illalian law No. 273/1991 which
manufacturer has established the National Calibration System.
- modello Velomatic 512D ACCREDIA altests the calibration and measurement
modef capability, tha metrological competence of the Centre and
- matricola 2384 (rilevatore optoaletironico ROE) + 2319 (unitd  the traceability of calibration results to the national and
di comando MVAS) intemational standards of the internalional Syslern of
serial number Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except
- data delle misure 2020-05-04 with the prior written permission of the issuing Cenlre.
date of measurements
- registro di laboratorio RLT/ACCR_2020_VX
laboratory refarence

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati ottenuti applicando le procadure citate alla pagina seguente, dove sono specificati
anche | campioni o gli strumenti che garantiscono la catena di riferibilith del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di validitd. Essi si
riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente specificato.

‘The measurement results reported in this Certificate were obiained following the calibration proceduras given in tha following page, where the reference standards or
Instruments are indicated which guarantee the traceability chain of the laboratory, and the related callbration certificates in the course of validity are indicated as well.
Thay ralate only to tha calibrated item and they are valid for the lirne and conditions of calibration, unless otherwise specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-4/02.
Solitamente sono espresse come incerlezza estesa ottenuta moltiplicando I'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello
di fiducia di circa il 95 %. Normalmente tale fattore k vale 2.

The measurement uncertainties stated in this documant have been dstermined according to the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usuatly, they have bean astimatsd

as expandsd uncertainty obtained multiplying ihe standard uncertainly by the coverage factor k corresponding to a confidence level of about 95%. Normally, this factor
kis2
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1-MODALITA' E CONDIZIONI DI MISURA

L'oggetto in taratura & un dispositivo di misura della velocita istantanea di veicoli a sensori fotoelettrici passivi.
La risoluzione del dispositivo in taratura &: 1 km/h,

La taratura & stata effettuata transitando con diversi veicoli neflo spazio di rilevazione dello strumento in taratura (UUT - Unit Under Test), sia
in avvicinamento che in aliontanamento, e misurando simultaneamente la velocita con il sistema di misura di rifeimento del Centro {vref) e
quellc in taratura (vuut). | risultati di misura riportati nel presente Certificalo sono stati ottenuti applicando ia procedura P_AUTOV1 revisione
12, in conformit ai requisiti del capo 3 del D.M.282 del 2017-06-13.

Tipo di verifica di taratura: successiva a quella iniziale.

La taratura & stata eseguita nel sito T.E.S.|. codice: 1 pista.

La catena di riferibilith ha origine dai campicni di riferimento:

- PRIM_TF1 matricola N. 06179, Certificato di Taratura N. 19-0252-04, emesso dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica L.N.Ri.M,

- PRIM_LUNS matricola N. TES0580, Certificato di Taratura N. LAT052 1902116DSI, emesso dal Centro LAT 52 KIWA,

La taratura & stata eseguita nelle seguenti condizioni ambientali:

- temperatura nel campo (19+3)°C ed umidita relativa nel campo (49 5)%

IR nsabile del Centro |
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2-RISULTATI ED INCERTEZZE | MISURA

2.1 Campo dl velocith fino a 100 km/h

Scarto medio della valocita misurata dall'UUT rispetto al riferimento (vyyr-vie)

(-0,20 + 0,25) km/h
Scarto minimo della velocita misurata dallUUT rispetto al riferimento

(-1,0+0,8) km'h
Scarto massimo della velocita misurata dallUUT rispetto al tiferimento (0.4 +£0,7) km/h
Nurero di misure 28

Misure in avvicinamento 14 Migure in allontanamento 14

2.2 Campo di velocita oltre 100 km/h

Scarto relativo medio della velocita misurata dali’'UUT rispetto al riferimento (VyyrVie) / Vior

(0,40 £ 0,37) %
Scarto relativo minimo della velocitd misurata dal’UUT rispetto al riferimento

(-1,41,00 %
Scarto relativo massimo delia velocita misurata dall’UUT rispetto al riferimento 05+1,00 %
Media dei rapporti tra la velocita misurata dal’'UUT & dal riferimento (R=vyr/Vre) 0,996 + 0,004
Minimo dei rapporti tra la velociti misurata dal'UUT e dal riferimento 0,986 + 0,010
Massimo dei rapporti tra la velocita misurata dall'UUT e dal riferimento 1,005 + 0,010
Numero di misure 26

Misure in avvicinamento 13 Misure in aliontanamento 13

1 risultati delle misure, tenuto conto dell'incertezza di taratura secondo la regola decisionale stabilita dalla circolare ACCREDIA N.04/2018/DT,

sono conformi ai limiti ammaessi per la verifica di taratura successiva all'iniziale, stablliti ai capl 3.7 e 3.8 b) del DM. 282 del 2017-06-13
pubblicate su GU n. 177 def 2017-07-31.

La minima velocita misurata nella taratura & stata 34,9 km/h
La massima velocitd misurata nella taratura @ stata 165,4 km/

l@ﬁ\nﬂbﬂe del Centro
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23 Distribuzione degli errori per velocita fino a 100 km/
Distribuzione degli errori
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24 Distribuzione degll errori per velocita superiorl a 100 kmv/h
Distribuzione degli errori
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